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Руководство по использованию системы ком-
поз≤деленные требования к обработке и хра-
нению, соблюдение которых позволит обеспе-
чить великолепные свойства на протяжении 
всего срока службы материала. Соблюдайте 
соответствующие рекомендации для выбран-
ного варианта расфасовки.
Шприцы. Чтобы обеспечить оптимальную рабо-
ту шприцев во время использования: после вво-
да композитного материала ослабьте давление, 
повернув ручку шприца назад на два оборота. 
Это позволит предотвратить скопление матери-
ала в насадке и обеспечит надежное использо-
вание композитного материала после хранения.
Расфасовка Unidose™. Наконечники Unidose™ 
предназначены только для ис-пользования 
только с одним пациентом, чтобы не допустить 
заражения между пациентами. Не закрывайте и 
не используйте повторно наконечник Unidose™ 
после подачи материала для этого пациента.

ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ: РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО БОНДИНГА

• И з о л и ру й те  зу б  от  со се д н и х  зу б о в . 
Используйте чис тые тонкие полоски.
Настоятельно рекомендуется использовать 
резиновую прокладку.

• Замечено, что влажные поверхности ден-
тина, а не сухие, повышают прочность 
бондинга современных агентов (таких 
как OptiBond™ Solo Plus). ПРИМЕЧАНИЕ:
“Увлажнение” не должно происходить бла-
годаря скоплению крови или слюны.

• Следует строго соблюдать последова-тель-
ности размещения, указанные в настоящей 
брошюре.

• Определите поверхность, к которой будет 
осуществляться прикрепление.

• Для этого рекомендуется использовать трав-
леный дентин.

• Следите за тем, чтобы в воздуховоды не 
попадало масло или другие вещества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНЫХ ПРОКЛАДОК

Некоторые стоматологи предпочитают исполь-
зовать зубные прокладки, прежде чем вводить 
адгезив. В случае с гидроксидом кальция это 
необязательно, если используются адгезивы 
компании Kerr (OptiBond™ Solo Plus, OptiBond™ 
FL, OptiBond™). Уникальная технология напол-
нителя из стекла и высокая прочность бондинга 
OptiBond™ обеспечивают его превосходство над 
традиционными зубными прокладками. 
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OptiBond™ SOLO PLUS
Если вы приобрели Point 4 в виде комплекта, то в 
него входит OptiBond™ Solo Plus. Это рекомендуемый 
адгезив для использования со всеми композитны-
ми материалами Kerr. OptiBond™ Solo Plus на 15% 
состоит из того же 0,4-микронного бариевого стек-
ла, которое имеется в композитном материале Kerr 
Point 4. Эта уникальная технология обеспечивает 
самый высокий уровень защиты от микроподтека-
ния и одновременно высокую прочность скрепления 
с различными поверхностями. Наполнитель не толь-
ко усиливает гибридную зону, но также обеспечива-
ет проникновение в дентинные канальцы, создавая 
настоящую “структурную связь”, которая отсутствует 
в ненаполненных или даже “нано”-наполненных 
адгезивных систем. В OptiBond™ Solo Plus активаторы 
адгезии переносятся в растворе этанола, тем самым 
существенно снижая утомительную потребность в 
использовании нескольких покрытий и постоянного 
повторного нанесения, характерную для ацетоновых 
адгезивов. OptiBond™ Solo Plus можно использовать 
как для прямого, так и непрямого (в сочетании с 
цементом) бондинга.
OptiBond™ Solo Plus поставляется в расфасовке двух 
видов: бутылка и Unidose™. Система нанесения 
адгеизивов Unidose™ компании Kerr была первой 
системой такого типа. Она ознаменовала собой 
новый этап развития систем, которые гарантиру-
ют подачу свежего материала для каждой проце-
дуры бондинга, а также превосходную защиту от 
инфекции. Конструкция системы защищена патен-
том США 5.860.806.

ПРЯМОЙ БОНДИНГ КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА POINT 4  НА ЭМАЛЬ ИЛИ ДЕНТИН С 

ПОМОЩЬЮ OptiBond™ SOLO PLUS
1. Изолируйте и просушите.
2. Нанесите гель Kerr Gel Etchant* на эмаль и ден-

тин на 15 секунд. Тщательно промойте, чтобы 
удалить весь травильный раствор.

3. Немного подсушите, но не полностью.
4. Наносите OptiBond™ Solo Plus на поверхность

эмали или дентина легким движением в тече-
ние 15 секунд.

5. Сделайте слой немного тоньше, направив
СЛАБУЮ воздушную струю не более чем на 3 
секунды.

6. Затвердите с помощью светового воздействия в 
течение 20 секунд*.

7. Перейдите к процедуре нанесения композитно-
го материала Point 4.

Примечание: Одноразовые резервуары для сме-
шивания Kerr, наконечники Gel Etchant и наконечни-
ки апликатора предназначены для использования 
только для одного пациента, чтобы не допустить 
заражения между пациентами.

НАНЕСЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 
POINT 4

Композитный материал Point 4 с частицами опти-
мального размера поставляется самых разноо-
бразных оттенков. Подробнее обо всех имеющихся 
оттенках и их разновидностях см. раздел “Описание 
системы оттенков Point 4” далее.

1. Выберите необходимые оттенки.
2. Шприцы: после выдавливания материала на

прокладку обязательно отодвиньте шприц 
назад не менее чем на два полных оборота,
чтобы снять давление на материал.
Unidose™: вставьте наконечник и тщательно 
совместите с раздатчиком. Поместите нако-
нечник Unidose™ в самую глубокую часть пре-
парата. Внимание! Выдавливайте медленно с
равномерным давлением.

3. Инкременты не должны превышать 2 мм за раз. 
После нанесения инкремента размажьте компо-
зитный материал, чтобы обеспечить формиро-
вание пломбы по контуру десневого края.

4. Затвердите каждый инкремент в течение 40
секунд.** Если имеются несколько поверхно-
стей, затвердите каждую поверхность в течение 
рекомендованного времени.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОТТЕНКОВ POINT 4

В материале Point 4 для основных и непрозрач-
ных оттенков используется шкала оттенков VITA. 
Более того, в наличии также имеются также шесть 
дополнительных оттенков (три полупрозрачных и 
три очень светлых).

Полупрозрачные оттенки (T1, T2, T3)

Три полупрозрачных оттенка, поставляемые с Point 
4, позволяют сравнительно просто добиться высоко-
эстетичного эффекта при реставрации. Эти оттенки 
наносятся очень тонкими слоями на один из основ-
ных оттенков шкалы VITA и позволяют стоматологу 
воссоздать структуру зубов, практически не отличи-
мую от реальной. После небольшой практики мож-
но выполнять реставрацию красиво и качественно. 
Краткое описание 3 полупрозрачных оттенков.

T1 -  почти бесцветный, позволяющий обеспе-
чить качество реставрации и сходство с 
реальными зубами и не меняющий основ-
ные оттенки шкалы VITA, используемые в 
нижних слоях.

T2 -  желтоватый.

T3 -  сероватый.
Очень светлые оттенки (XL1, XL2, XL3)

Очень светлые оттенки могут быть полезны для 
реставрации отбеленных, а также молочных зубов. 
Все они светлее самого светлого оттенка шкалы 
VITA (B1); самым светлым (белым) из них являет-
ся оттенок XL3. Чтобы ознакомиться с этими тремя 
оттенками, рекомендуется поэкспериментировать 
вне полости рта. Для удобства также прилагается 
руководство по оттенкам, где представлены при-
меры каждого оттенка XL после светоотверждения.

ВОЗМОЖНЫЕ ОТТЕНКИ

Далее приведен список имеющихся оттенков в 
системе композитных материалов Point 4:

Основные оттенки A1, A2,A3,A3.5,A4
B1,B2,B3,B4
C1,C2,C3,C4
D2,D3,D4

Полупрозрачные оттенки T1,T2,T3

Непрозрачные оттенки A2,A3,A3.5,A4
B1,B2,C2,D2

Очень светлые оттенки XL1,XL2,XL3

На шприцах оттенок указан на верхней части порш-
ня. Кроме того, оттенок указан на наклейке каждого 
шприца. На наконечниках Unidose™ также указыва-
ется оттенок, чтобы исключить возможные сомне-
ния, если оригинальные упаковки выброшены.

Инструкции по стерилизации пистолета для компо-
зитных материалов Unidose™: Паровой автоклав: 30 
минут при 132°C (270 °F).

* Внимание! Содержит фосфорную кислоту. Не
допускайте контакта с кожей, глазами и мягки-
ми тканями. При попадании на кожу или в глаза
немедленно промойте обильным количеством 
воды, обратитесь к окулисту. Не принимайте внутрь.

** Рекомендуемая продолжительнос ть 
затвердения: Деми обработки светом - 5 секунд, 
L.E. Demetron II - 5 секунд, L.E.Demetron I – 10 секунд 
или Optilux 501 в режиме Boost – 10 секунд, в режи-
ме Ramp – 20 секунд или в обычном режиме – 20 
секунд. Для всех других ламп см. рекомендации 
производителя.

https://el-dent.ru/selection/?v[12]=16&f=1&s=1&cat=197

