
ðÏ-ÒÕÓÓËÉ

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Композит Vertise™ Flow - это самоадгезивный 
светоотверж даемый композит д ля зубных 
реставраций на основе смолы, предназначенный 
для прямого нанесения.  В составе Vertise™ Flow 
используется та же технология, что и в знаменитом 
семействе адгезивов OptiBond от Kerr, благодаря 
чему при применении Vertise™ Flow не требуется 
п р о в е д е н и я  п р о ц е д у р  п р о т р а в л и в а н и я /
прайминга/бондинга, обычно необходимых для 
обеспечения адгезии композита к эмали или 
дентину.  При этом Vertise™ Flow обеспечивает 
высокую силу адгезии и по прочностным и другим 
механическим характеристикам не уступает 
традиционным текучим композитам.  Композит 
Vertise™ Flow показан для применения при 
реставрации малых полостей класса I и в качестве 
основы/прокладки для полостей класса I и II.  В 
качестве дополнительных показаний могут быть: 
применение в качестве герметика для фиссур, 
восстановление дефектов эмали, восстановление 
фарфоровых протезов, блокирование поднутрений, 
в о с с т а н о в л е н и е  м а л ы х  о к к л ю з и о н н ы х 
бугров в местах без окклюзионной нагрузки, 
восстановление формы резцов при стираемости. 

Композит Vertise™ Flow выпускается в разных 
оттенках.  Оттенки указаны на этикетке каждого 
шприца. 

Хранение:
�� Храните при температуре 2-8°C (36-46°F).
�� Немедленно охладите после получения и 

храните в холодильнике, когда композит не 
используется.

�� Перед использованием позвольте материалу 
достигнуть комнатной температуры.

�� Срок годности указан на всех упаковках.  Не 
используйте по истечения срока годности.

Закрывайте шприц после каждого использования, 
чтобы предотвратить затвердевание материала.
Ре к о м е н д у е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  н а д е ж н ы й 
высококачественный источник видимого света 
(например, изготавливаемые компанией Kerr 
фотополимеризаторы Деми обработки светом, 
L.E. Demetron II или Optilux 501) для отверждения 
данного продукта.  
Перед использованием избегайте попадания 
видимого света на текучий композит Vertise™Flow.

ДО НАНЕСЕНИЯ 
Рекомендации по правильному нанесению
�� Изолируйте зуб от соседних зубов.  Используйте 

ч и с ты е  то н к и е  п о л о с к и .  Н а с то я те л ь н о 
рекомендуется использование коффердама. 

�� Доказано, что сухая поверхность дентина 
улучшает адгезию.  

�� Ver tise™ Flow является самоадгезивным 
материалом, и таким образом не требует 
проведения процедур протравливания и 
бондинга до его нанесения.

�� Следует строго соблюдать последовательности 
нанесения, указанные в настоящей брошюре.

�� Определите поверхность, на которую будет 
нанесен композит.

�� Следите за тем, чтобы в воздуховоды не 
попадало масло или другие вещества.

НАНЕСЕНИЕ ТЕКУЧЕГО КОМПОЗИТА VERTISE™ FLOW  
При реставрации малых полостей класса I

1. Подготовьте полость.  Тщательно промойте
водой и просушите максимально сильной 
струей воздуха в течение 5 сек.  Примечание:  
По возможности подготовьте (скосите) все края 
перед нанесением композита Vertise™ Flow.

2. Выберите желаемый оттенок материала.
3. Отмерьте Vertise™ Flow в подготовленную

полость с помощью входящей в комплект 
насадки для дозирования. Для нанесения Vertise 
Flow на стенки полости и скошенные кромки 
используйте входящую в комплект щеточку, 
умеренно надавливая в течение 15-20 секунд 
для получения тонкого слоя (<0,5 мм).  Если 
необходимо, удалите избыток материала с краев 
с помощью щеточки.
Примечание:  Закрывайте шприц пос ле 
каждого использования, чтобы предотвратить
затвердевание полимера внутри шприца.

4. Воздействуйте светом в течение 20 секунд*. 
Для оттенков A3.5 и Универсальный опак
необходимо отверждение светом в течение 40 
секунд.

5. После нанесения прокладки из материала 
Vertise™ Flow на стенки полости и скошенные 
кромки выполните реставрацию, используя
дополнительное количество материала Vertise™ 
Flow, нанося его слоями по 2 мм или менее. 

6. Фотополимеризуйте каждый слой в течение 20
секунд*.  Для оттенков A3.5 и Универсальный
опак необходимо отверждение светом в течение 
40 секунд.

7. Проведите финирование и полировку, используя 
систему для полировки, такую как KerrHawe 
OptiDisc, Occlubrush или HiLuster.

При реставрации полостей класса I и II в качестве 
универсальной прокладки для подготовки полости

1. Подготовьте полость. Тщательно промойте
водой и просушите максимально сильной 
струей воздуха в течение 5 сек.  Примечание:  
По возможности подготовьте (скосите) все края 
перед нанесением композита Vertise™ Flow.

2. Выберите желаемый оттенок материала.
3. Отмерьте Vertise Flow в подготовленную полость 

с помощью входящей в комплект насадки 
для дозирования.  Для нанесения Vertise 

Flow на стенки полости и скошенные кромки 
используйте входящую в комплект щеточку, 
умеренно надавливая в течение 15-20 секунд 
для получения тонкого слоя (<0,5 мм).  Если 
необходимо, удалите избыток материала с краев 
с помощью щеточки.

4. Фотополимеризуйте в течение 20 секунд*.   
Для оттенков A3.5 и Универсальный опак
необходимо отверждение светом в течение 40 
секунд.

5. После нанесения прокладки из материала 
Vertise™ Flow на стенки полости и скошенные 
кромки выполните реставрацию, используя 
о б ы ч н ы й  у н и в е р с а л ь н ы й  п о л и м е р н ы й 
композит, например, Premise™ или Herculite™ 
XRV Ultra. Толщина каждого слоя традиционного 
у н и в е р с а л ь н о го  к о м п о з и та  н е  д о л ж н а
превышать 2 мм. 

6. Отверждайте каждый слой композита, следуя
рекомендациям производителя.

7. Проведите финирование и полировку, используя 
систему для полировки, такую как KerrHawe 
OptiDisc, Occlubrush или HiLuster.

В качестве герметика для фиссур и ямок зубов
1. Изолируйте поле коффердамом или ватными

валиками.
2. Перед нанесением герметик а очис тите 

окк люзионные поверхнос ти с ледующим 
образом:
a) Обработайте пескоструйным аппаратом.

Тщательно промойте и просушите. 
ИЛИ

b) Сначала очистите абразивной пастой без 
фтора, а затем на 15 секунд нанесите на 
зуб протравочный гель с 37,5% фосфорной 
кис лотой.   Промойте в  течение 10 
секунд.  Просушите в течение 5 секунд.  
Протравливание проводится только с целью 
очистки зуба.

3. Отмерьте Vertise Flow в подготовленную
полость с помощью входящей в комплект 
насадки для дозирования.  +Для нанесения 
Vertise Flow на окклюзионные поверхности 
используйте входящую в комплект щеточку, 
умеренно надавливая в течение 15-20
секунд для получения тонкого слоя (<0,5 
мм).  Удалите избыток материала с помощью
щеточки.

4. Проведите фотополимеризацию всех покрытых 
поверхностей в течение 20 секунд*.  Для 
оттенков A3.5 и Универсальный опак необходимо 
отверждение светом в течение 40 секунд.

5. Если необходимо, дополнительно добавьте 
материал Vertise™ Flow  и отвердите светом
в течение 20 секунд*.  Для оттенков A3.5 и 
Универсальный опак необходимо отверждение 
светом в течение 40 секунд.

6. Проверьте и поправьте прикус, где это
необходимо.

Восстановление фарфоровых протезов
Обработайте пескоструйным аппаратом ИЛИ 
придайте необходимую степень шероховатости 
алмазным бором. В течение 10 секунд омывайте 
водой, оставьте высыхать на воздухе на 5 секунд.
1. Нанесите Ver tise™ Flow на заготовку с

помощью входящей в комплект насадки для 
дозирования. Для нанесения Vertise™ Flow
на окклюзионные поверхности используйте 
входящую в комплект щеточку, умеренно
надавливая в течение 15-20 секунд для
получения тонкого слоя (<0,5 мм).  Если 
необходимо, удалите избыток материала с 
краев с помощью щеточки.

2. Воздействуйте светом в течение 20 секунд.
3. При необходимости можно нанести опак,

к ото р ы й  п о с л е  отв е р ж д е н и я  с к р о е т
м е та л л ич е с к и й  ц в ет,  е с л и  в  р а б оте 
использовался металл.

4. Восс тановление с ледует проводить с 
большим количес твом Ver t ise™ Flow
или выбранного вами композиционного 
материала слоями не толще 2 мм. 

5. Отверждайте каждый слой Vertise™ Flow 
светом в течение 20 секунд.* В случае
использования оттенков A3.5 и Universal 
Opaque (универсальный опак) отверждайте
каждый слой в течение 40 секунд. При 
использовании других композиционных
материалов, отличных от Ver tise Flow,
следуйте инструкциям производителя.

6. Проведите финирование и полировку такими 
системами для полировки как KerrHawe
OptiDisc, Occlubrush или HiLuster.

Примечание:   Гибк ая кис ть Ver t ise  Flow 
предназначеня для использования только с одним 
пациентом, чтобы не допустить заражения между 
пациентами.

Примечание: Во избежание взаимного заражения 
пациентов используйте канюли только для одного 
пациента.

* Используйте фотополимеризаторы с выходной 
мощностью светового потока не менее 800 МВт/
см2, например, Kerr’s Деми
обработки светом, L.E.Demetron II или Optilux 501. 

ВНИМАНИЕ:  Не затвердевший метакрилат 
может стать причиной контактного дерматита и 
повреждения пульпы. Не допускайте контакта с
кожей, попадания в глаза и на мягкие ткани.  В 
случае попадания, тщательно промойте водой. 
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